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1 MARRONE/BROWN
3 BLU/BLUE
5 SCHERMO/SHIELD
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-SCHEMA DI INTERCONNESSIONE CONV.I100A E SENSORE
DI PRECIPITAZIONE  Cod.DQA130#C E DQA131#C

-INTERCONNECTION DIAGRAM BETWEEN CONV. I100A
 AND DQA130#C/DQA131#C RAIN GAUGE.
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ALIMENTAZIONE 24V          0PPURE 12V
POWER SUPPLY 24V          OR 12V

USCITA SEGNALI 0/4÷20mA OPPURE 0÷5V
SIGNALS OUTPUT 0/4÷20mA OR 0÷5V
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PLUVIOMETRO/RAIN GAUGE
DQA130#C/DQA131#C
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6 BIANCO/WHITE 24V
7 GIALLO/YELLOW 24V

ALIM. RISCALDAMENTO
HEATER POWER

SUPPLY

SOLO/ONLY DQA131#C


